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CoA  coenzyme A 
CV  coefficient of variation 
ESI  electrospray ionization 
GC   gas chromatography 
MS  mass spectrometry 
HPLC  high-performance liquid chromatography 
UV  ultraviolet 
IS  internal standard 
MCM  methylmalonyl-CoA mutase 
MMA  methylmalonic acidemia 
MRM  multiple-reaction-monitoring 
PA  propionic acidemia 
PBS  phosphate buffered saline 
PCC  propionyl-CoA carboxylase 










など代謝障害の種類により分類される (Fig. 1) 。メチルマロン酸血症 
(methylmalonic acidemia; MMA) とプロピオン酸血症 (propionic acidemia; PA) 
は、有機酸代謝異常症に分類される常染色体劣性遺伝疾患であり、日本国内に











ロールは、体内で propionyl-coenzyme A (propionyl-CoA) へと代謝され、プロピ
オニル-CoAカルボキシラーゼ (propionyl-CoA carboxylase; PCC) の働きでメチ
ルマロニル-CoAへと代謝される (Fig. 2) 。さらに、メチルマロニル-CoAは、
Fig. 1 先天性代謝異常症の分類 
Fig. 2 分枝鎖アミノ酸、奇数鎖脂肪酸、コレステロールの代謝経路 

























Millington らは、血中アシルカルニチン濃度をタンデム質量分析計 (MS/MS) で
測定する新たなスクリーニング法 (MS/MS法) を開発し、MMAおよび PAを





 MS/MS 法が導入されて以降、発症前に MMA患者や PA患者が発見された
が、その中にスクリーニング導入前には嘔吐痙攣などの症状を発症しない (患






















成量を比較する方法が用いられている (Fig. 3) 。 
 
これまでに報告された MCM や PCC の活性測定法では、酵素反応に利用する
酵素は皮膚線維芽細胞 19-21)や肝細胞 22)、腎細胞 23)から得ていた。しかし、皮膚
生検や肝生検は患者負担が大きい事に加え、得られた細胞の培養に数日を要す
る。反応生成物の定量法としては、放射性同位体 ([14C]) でラベルした基質を
利用する方法や 23)、高速液体クロマトグラフィー / 紫外吸光度検出器 (high-
performance liquid chromatography / ultraviolet; HPLC / UV) で定量する方法 24)が
報告された。しかし、放射性同位体の利用には安全管理が必要であり、基質の
入手が困難である。HPLC / UVでの定量は、検出感度が低いため、生成物が検












は、超高速液体クロマトグラフィー (ultra high-performance liquid 





こと、さらに、開発した酵素活性測定法を利用して MMA患者や PA 患者の






Ⅰ. MMAおよび PAの代謝酵素活性測定法の確立 
Fig. 3で示した方法で MCM および PCC の酵素活性を測定するため、始めに





1. サクシニル-CoA およびメチルマロニル-CoAの UPLC-MS/MS による 
定量法の確立 
 
1. 1. 試薬と装置 
Methylmalonyl-CoA tetralithium salt hydrate、succinyl-CoA sodium salt、
propionyl-CoA lithium salt、acetyl-CoA sodium salt、adenosylcobalamin は Sigma-
Aldrich (St. Louis, MO, USA) から購入した。NaHCO3、MgCl2、K2HPO4、HClO4
はWako (Tokyo, Japan) から購入した。Tris-sulfate buffer (pH 7.5)は、Tris 
(hydroxymethyl) aminomethane (Wako, Japan) と硫酸を用いて作製した。
Adenosine 5-triphosphate disodium salt (ATP) は Oriental Yeast Co., Ltd. (Tokyo, 
Japan) で購入した。VP-050 ultrasonic homogenizer (TAITEC; Saitama, Japan) はリ
ンパ球の超音波破砕に用いた。BD Vacutainer CPT (Cell Preparation Tube with 
Sodium Citrate; Becton, Dickinson and Company; Franklin Lakes, NJ, USA) とチュル
ク液 (Turk Solution; Wako; Japan) および血球計算盤 (Erma; Japan) はリンパ球
分離に用いた。 
 
1. 2. UPLC-MS/MS 装置 
UPLC-MS/MS は、超高速液体クロマトグラフィー (UPLC) とタンデム質量
分析計 (MS/MS) を組み合わせた装置である (Fig. 4) 。サクシニル-CoAとメチ











 UPLC は HPLC の一種で、HPLC よりも分離能が高い装置である。サクシニ
ル-CoA、メチルマロニル-CoA、プロピオニル-CoA、および内部標準物質 
(internal standard; IS) として用いるアセチル-CoAを分離できる測定条件とし
て、使用する移動相やカラムなどを検討した。 





1. 3. 検量線 
1. 3. (1) サクシニル-CoA定量用の標準品希釈列 
 
サクシニル-CoA標準品水溶液の濃度を 1 mM とし、–80 °C で保存した。こ
の 1 mM サクシニル-CoAから、0.2, 0.4, 0.8, 1.5, 3.1, 6.2, 13, 25, 50, 100 μM 希釈
列を作製した。1 mM アセチル-CoA水溶液を–20 °C で保存し、内部標準物質 
(IS) として使用するため 10 μM とした。500 mM トリス硫酸塩緩衝液 (tris 
(hydroxymethyl) aminomethane sulfate buffer; Tris-sulfate buffer)  (pH 7.5) / 2.5 mM 
アデノシルコバラミン/ 300 mM HClO4 (1:1:5, v/v/v) 混合溶液を 80 μLずつ 10本
のサンプルビンに入れ、サクシニル-CoA希釈列と IS (10 μM) を 10 μLずつそ





















1. 3. (2) メチルマロニル-CoA定量用の標準品希釈列 
 
 –20 °C で保存したメチルマロニル-CoA (1 mM) から 0.2, 0.4, 0.8, 1.5, 3.1, 6.2, 
13, 25, 50, 100 μM 希釈列を作製した。IS はサクシニル-CoA定量の時と同様
に、10 μM アセチル-CoAを用意した。300 mM NaHCO3 / 30 mM ATP / 50 mM 
MgCl2 / 80 mM K2HPO4 / 300 mM HClO4 (1:1:1:2:9, v/v/v/v/v) 混合溶液を 80 μLず
つ 10本のサンプルビンに入れ、メチルマロニル-CoA希釈列と IS (10 μM) を
10 μLずつそれぞれ加えた。以上のように、0.02, 0.04, 0.08, 0.15, 0.3, 0.6, 1.3, 2.5, 


















1. 4. 再現性の評価 
  
サクシニル-CoAおよびメチルマロニル-CoA の UPLC-MS/MS における測定
について、再現性を検討した。それぞれ 0.05, 0.5, 5 µM の濃度で日内変動、日
間変動を調べた。 
 サクシニル-CoAは 500 mM Tris-sulfate buffer (pH 7.5) / 2.5 mM アデノシルコ
バラミン/ 300 mM HClO4 (1:1:5, v/v/v) 混合溶液を使用して 0.05, 0.5, 5 μM の 3
種を作製した。 
 メチルマロニル-CoA は 300 mM NaHCO3 / 30 mM ATP / 50 mM MgCl2 / 80 mM 
K2HPO4 / 300 mM HClO4 (1:1:1:2:9, v/v/v/v/v) 混合溶液を使用し 3種の濃度を作















① 血液を BD Vacutainer CPT (Cell Preparation Tube with Sodium Citrate; Becton, 
Dickinson and Company; Franklin Lakes, NJ, USA) に採取し、遠心分離した
(1500 x g, 21 °C, 20 分間) 。 
② 上清を 15 mL遠沈管に移しリン酸緩衝生理食塩水 (phosphate buffered 
saline; PBS) を加え、遠心分離 (1700 rpm, 21 °C , 10分間) した。 
③ リンパ球 (沈殿物) を PBS で洗浄し、懸濁させた (全量 3 mL) 。 
④ 懸濁液 30 μLとチュルク液 (Turk Solution; Wako; Japan) 30 μLを混ぜ、血球
計算盤 (Erma; Japan) に乗せ顕微鏡でリンパ球数をカウントした。 
⑤ カウント数を基に、リンパ球数が 5 x 105個または 1 x 106個になる懸濁液
量を計算し、1.5 mLエッペンドルフチューブに分注した。 





2. 2. 酵素反応法 
 
 MCM 活性測定の反応基質および反応物、PCC 活性測定の反応基質および反






















2. 2. (1) MCM活性測定法 
 
リンパ球を 60 μL の 500 mM Tris-sulfate buffer (pH 7.5) で懸濁し、VP-050 
ultrasonic homogenizer (TAITEC; Saitama, Japan) を利用して氷上で 10 秒間超音波
破砕した。この懸濁液に MCM の補酵素であるアデノシルコバラミン (2.5 mM) 
を 20 μL加え、37 ℃で数分温めた。メチルマロニル-CoAをMCM の基質とし
て加え、37 ℃でインキュベートした。反応停止には 300 mM HClO4 100 μLを
用い、20 μM IS 10 μLを加えた。その後、9000 x gで 10分間遠心分離を行い、
上清を UPLC-MS/MS で測定した。 
本研究では、インキュベートする時間を 1, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120 分とし、
最適な反応時間を検討した。 
 
2.2. (2) PCC活性測定法 
  
 リンパ球を末梢血より分離し、800 mM K2HPO4 (pH 7.1) 60 μLで懸濁させ、
氷上で 10秒間超音波破砕を行った。ここに 300 mM NaHCO3 10 μL、30 mM 
ATP 10 μL、50 mM MgCl2 10 μL を加え、37 °C に温めた。プロピオニル-CoA
を PCC の基質として加え、37℃でインキュベートした。300 mM HClO4 90 μL
で反応を停止した後、20 μM IS 10 μLを加えた。その後、9000 x g で 10分間遠
心分離を行い、上清を UPLC-MS/MS で測定した。 
 本研究では、プロピオニル-CoA濃度を 20, 30, 100, 250, 500, 800 μM とし、反
応に適した基質濃度を調べた。また、反応時間を 1, 15, 30, 45, 60分とし、最適
な反応時間を検討した。  





1. サクシニル-CoA およびメチルマロニル-CoAの UPLC-MS/MS による 
定量法の確立 
 
1. 1. UPLC-MS/MS 測定条件 
 
MCM の酵素反応後の反応液中には、サクシニル-CoA (生成物) とメチルマロ
ニル-CoA (未反応の基質) が、PCC の酵素反応後の反応液中には、メチルマロ
ニル-CoA (生成物) とプロピオニル-CoA (未反応の基質) が、それぞれ存在す
る。また、アセチル-CoAを IS として用いるため、これら 4種のアシル-CoAを
UPLC-MS/MS で分離定量する条件を検討した。 
タンデム質量分析計はエレクトロスプレーイオン化 (electrospray ionization; 
ESI) 装置を備えた Quattro Premier XE triple quadrupole mass spectrometer (Waters)
を使用した。窒素を nebulizing gas として、アルゴンを collision gas として用い
た。Source temperature は 120 °C で、capillary voltage は 3.2 kVで使用した。ESI 
positiveにおいて、各アシル-CoAのプリカーサーイオンとプロダクトイオンの
m/z, cone voltageおよび collision energyは Fig. 8 および Table 1に示した。サク
シニル-CoAとメチルマロニル-CoAは構造異性体であり、プリカーサーイオン






























UPLC は、gradient pump、vacuum degasser、autosamplerから成る Acquity 
UPLC system (Waters) を使用した。カラムは Acquity UPLC BEH C18 1.7μm 
column (2.1 x 150 mm, Waters) を 45 °C で使用した。メチルマロニル-CoA、サク
シニル-CoA、プロピオニル-CoA、およびアセチル-CoAの混合液 5 μLをカラム
に注入し、移動相の流速を 0.4 mL/min とした。 
サクシニル-CoAとメチルマロニル-CoAはプリカーサーイオンおよびプロダ




100 mmo/Lギ酸アンモニウム水溶液 (pH 4.2) とした。その結果、サクシニル-
CoAとメチルマロニル-CoAが分離したクロマトグラムが得られたが、各ピー
クのテーリングが大きかった (Fig. 9A) 。そこで、ギ酸アンモニウム濃度を
400 mM としたところ、Fig. 9Bに示すようにピークのテーリングが小さくなっ
た。よって、ギ酸アンモニウムの濃度を 400 mM とした。 






も先に流出した (Fig. 9C) 。よって、移動相を 400 mM ギ酸アンモニウム (pH 














4種のアシル-CoA を、アセトニトリル (B相) を 2%で開始し、5 分で 5%、
5-7分で 40%、7-7.1 分で 60%、7.1-8分で 60％を保つ Gradient分析 (Fig. 10) を






Fig. 9 サクシニル-CoAおよびメチルマロニル-CoAのクロマトグラム 
 
    (A) 移動相：100 mM ギ酸アンモニウム pH 4.2, アセトニトリル 
       (B) 移動相：400 mM ギ酸アンモニウム pH 4.2, アセトニトリル 









































アセチル-CoA標準品の MRM クロマトグラム 




1. 2. 検量線 
 
検量線用希釈列を UPLC-MS/MS にて測定し、x 軸を「分析物質 (サクシニル-
CoAまたはメチルマロニル-CoA) 濃度 (μM) 」、y軸を「分析物質のピーク面積
値 / IS のピーク面積値」として、サクシニル-CoA とメチルマロニル-CoA の検
量線をそれぞれ作成した。サクシニル-CoA の検量線の式は y = (0.349 ± 0.0161) x 
+ (0.00 ± 0.0013) (R2 = 0.9978 ± 0.0018) (n = 10) 、メチルマロニル-CoA の検量線
の式は y = (0.292 ± 0.0208) x + (0.00 ± 0.0013) (R2 = 0.9979 ± 0.0012) (n = 10) で、
共に 0.02-10 μM の範囲で直線性が得られた (Fig. 12) 。  
 サクシニル-CoA とメチルマロニル-CoA の定量限界値と検出限界値は共にそ















1. 3. 再現性の評価 
 
サクシニル-CoAおよびメチルマロニル-CoA それぞれについて、MS/MS にお
ける精度と真度を調べた。精度は変動係数 (coefficient of variation; CV) で評価
した。それぞれの数値は Table 2に示した通りで、サクシニル-CoA は精度が日

























2. 1. MCM活性測定 
 
MCM 活性測定には、5 x 105個のリンパ球中の酵素に、補酵素としてアデノ
シルコバラミンを加え、基質として 22.2 μM メチルマロニル-CoAを利用した。 
健常人のリンパ球を用い、MCM 反応を行い、反応後の反応液を UPLC-















ニル-CoAの生成量が増加し 2.13 μM となったが、それ以降は減少した (Fig. 
Fig. 13  健常人の MCM 活性測定結果 





14) 。反応時間 15分のとき、患者の酵素活性が低く健常人の 100分の 1程度で
















2. 2. PCC活性測定 
 
 PCC 活性測定では、1 x 106個のリンパ球を用い、反応に必要な NaHCO3、
ATP、MgCl2を加えた。 
健常人のリンパ球を用い、PCC 反応を行い、反応液を UPLC-MS/MS で測定














Fig. 14 反応時間によるサクシニル-CoA生成量の変化 




 PCC 反応では、MCM 反応と同じ濃度のプロピオニル-CoAで反応を行っても
メチルマロニル-CoA が十分に生成しなかった。そこで、基質濃度を変えて
PCC 反応を行い、基質濃度と活性値についてミカエリス-メンテンプロットを
作成したところ、ミカエリス定数 (Km) が 59.4 μM、最大反応速度 (Vmax) が
370.4 pmol/30 minとなった (Fig. 16) 。本研究では、十分量メチルマロニル-































Fig. 17 反応時間によるメチルマロニル-CoA生成量の変化 
Fig. 16 ミカエリス-メンテンプロット 
；基質濃度に対するメチルマロニル-CoA生成速度 














物を分離し定量するために UPLC-MS/MS を利用し、MCM および PCC 反応の
基質または生成物であるサクシニル-CoA、メチルマロニル-CoA、プロピオニ
ル-CoA、およびアセチル-CoA (IS) の UPLC-MS/MS による定量法を確立した。 
サクシニル-CoAとメチルマロニル-CoAは構造異性体であり、MS における
プリカーサーイオンの m/z およびプロダクトイオンの m/z は同じ値となり、
MS/MS による m/z の値では両物質を分離出来ない。そこで、UPLC にてサクシ
ニル-CoAとメチルマロニル-CoAを分離する条件を検討した。その結果、ODS
カラムである Acquity UPLC BEH C18 1.7 μm column と、400 mM ギ酸アンモニ
ウムおよびアセトニトリルを移動相に用いる条件で、サクシニル-CoA とメチ
ルマロニル-CoAを分離した。ギ酸アンモニウムの濃度は一般的に 10 mM 程度
で用いられるが、その場合、各アシル-CoA のピークのテーリングが大きかっ
た。100 mM ギ酸アンモニウムを利用した場合には、やや改善したものの、依
然テーリングが見られた (Fig. 9A) 。ギ酸アンモニウム濃度を大きくするにつ
れ、テーリングは小さくなり、ギ酸アンモニウムの濃度を 400 mM とすること
で、テーリングが改善された。 
 また、400 mM ギ酸アンモニウム水溶液の pH を検討し、pH 7.5 において、
サクシニル-CoAがメチルマロニル-CoAより先に流出した。ギ酸アンモニウム
水溶液の pHが 7.5以下ではメチルマロニル-CoAとサクシニル-CoA のピークが
分離しない、またはメチルマロニル-CoAがサクシニル-CoAより先に流出し
た。メチルマロン酸 (methylmalonic acid) の pKa値 は 3.05、コハク酸 











チルマロニル-CoAよりも先に検出される、pH 7.5の 400 mM ギ酸アンモニウム
水溶液が移動相として適していると考えた。 
 サクシニル-CoAおよびメチルマロニル-CoA について作成した検量線で、直
線性が得られたこと (Fig. 12)、 および、測定精度と真度の日内・日間変動の
結果で、良好な再現性が得られたこと (Table 2) より、サクシニル-CoAおよび










ル-CoAが十分量生成したことを UPLC-MS/MS で確認し、22.2 μM とした。 
新生児では、採血可能な血液量が成人よりも少なく、酵素反応に使用できる
リンパ球数に限りがある。新生児から約 1 mL採血したときに確実に得られる 5 
x 105個のリンパ球を使用することとした。 
 MCM 活性測定の反応時間の検討の結果、15分以上の反応ではサクシニル-





し、低活性まで測定できる UPLC-MS/MS を利用したMCM 活性測定法を確立
できた。 
 
2. 2. PCC活性測定 
 
PCC の基質濃度を MCM 活性測定の基質と同じ濃度にしたところ、MCM 反
応で生成するサクシニル-CoA量よりも、PCC 反応でのメチルマロニル-CoAの




に増やした。さらに、基質 (プロピオニル-CoA) 濃度の検討を行った。Fig. 16
より、反応液中の基質濃度を 500 μM としたときに十分にメチルマロニル-CoA
が生成しており、かつ、これ以上基質濃度を濃くしても生成するメチルマロニ




 2014年に Damavandi らは、Hela細胞を反応に利用し、UPLC-MS/MS を定量
に利用した PCC 活性測定法を報告した 28)。この方法では、基質であるプロピ
オニル-CoAの減少量から、活性値を算出したが、PCC 活性が低い場合に基質
の減少量は不明瞭であり、その活性値を測定するのは難しい。よって、本研究
において PCC 活性値はメチルマロニル-CoA 生成量から算出した。 
以上のことから、肝細胞などよりも患者負担が少ない末梢血リンパ球を利用








本研究にて確立した MCM および PCC 活性測定法は以下の通りである。 
 
1. MCM 活性測定 
リンパ球を 500 mM Tris-sulfate buffer (pH 7.5) 60 μLで懸濁し、VP-050 
ultrasonic homogenizer (TAITEC; Saitama, Japan) を利用して氷上で 10 秒間超音波
破砕した。この懸濁液に 2.5 mM アデノシルコバラミン 20 μLを加え、37 ℃で
数分温めた。200 μM メチルマロニル-CoA 10 μLをMCM の基質として加え、
37 ℃で 15分間インキュベートした。反応停止には 300 mM HClO4 100 μLを用
い、20 μM IS 10 μLを加えた。その後、9000 x gで 10分間遠心分離を行い、上
清を UPLC-MS/MS で測定した。 
 
2. PCC 活性測定 
リンパ球を 800 mM K2HPO4 (pH 7.1) 60 μLで懸濁させ、氷上で 10 秒間超音波
破砕を行った。ここに 300 mM NaHCO3 10 μL、30 mM ATP 10 μL、50 mM 
MgCl2 10 μL を加え、37 °C に温めた。5 mMプロピオニル-CoAを PCC の反応
液に 10 μL加え、37℃で 30分間インキュベートした。300 mM HClO4 90 μLで
反応を停止した後、20 μM IS 10 μLを加えた。その後、9000 x gで 10 分間遠心
分離を行い、上清を UPLC-MS/MS で測定した。 
 
3. UPLC-MS/MS 測定条件 
3. 1. MS/MS 
Quattro Premier XE triple quadrupole mass spectrometer (Waters) を利用し、
MRM モードで測定した。各アシル-CoAの m/z は以下の通りであった; サクシ
ニル-CoAおよびメチルマロニル-CoA: m/z 868→361, プロピオニル-CoA: m/z 
824→317, アセチル-CoA: m/z 810→303。 
 
3. 2. UPLC 
Acquity UPLC system (Waters) を使用した。カラムは Acquity UPLC BEH C18 
1.7μm column (2.1 x 150 mm, Waters) を 45 °C で使用した。移動相は 400 mM ギ
酸アンモニウム (pH 7.5) (A相) とアセトニトリル (B相) を使用し、流速は 0.4 
mL/min とした。アセトニトリル (B相) を 2%で開始し、5分で 5%、5-7分で










1. MMA 患者の MCM 活性測定 
 







フォームドコンセントを得たあとに採血し、単核球分離用採血管 BD Vacutainer 
CPT に入れて遠心後、常温で当研究室に送られた。また、患者との比較のた
め、同時に採血した健常人 (成人) の血液サンプルも送付された。 
 
 
1. 2. MCM活性測定 
健常人 14名とMMA 患者 13名のリンパ球 (5 x 105個) を用いて酵素反応を
行った。反応条件は、「Ⅰ-2. 酵素反応法の検討」で確立した条件であり、リ
ンパ球から得た酵素を利用し、22.2 μM メチルマロニル-CoAを基質として反応
させ、サクシニル-CoA 生成量を UPLC-MS/MS で測定した。酵素反応によって
生成したサクシニル-CoA量からMMA患者の MCM 活性値を算出した。 
 
2. PA患者の PCC 活性測定 
 













2. 2. PCC活性測定 











1. MMA患者の MCM 活性測定 
 
 健常人、重症MMA 患者、無症状である軽症 MMA患者から得たリンパ球を
用い酵素反応をおこなったあとの、反応液の UPLC-MS/MS におけるクロマト
グラム (それぞれ 1 例ずつ) を Fig. 18に示した。また、健常人 15名と MMA
患者 13名(Patient A-M)のMCM 活性測定結果を Table 3に示した。 
健常人のリンパ球を利用した酵素反応では、生成物であるサクシニル-CoA
のクロマトグラムピークが確認でき、サクシニル-CoA生成量 (平均値 ± 標準
偏差) は 465.5 ± 46.2 pmol/15 min/5 x 105 cells だった (Fig. 18A, Table 3) 。軽
症患者 4名 (Patient A-D) はサクシニル-CoA が 4.7-81.9 pmol/15 min/5 x 105 cells
生成し (Fig. 18B, Table 3) 、重症患者 9名 (Patient E-M) は全て検出限界以下で
あった (Fig. 18C, Table 3) 。遺伝子変異が判明している患者についてはその変





















Fig. 18  MCM 反応後のクロマトグラム 






2. PA患者の PCC活性測定 
 
 健常人、重症 PA 患者、無症状である軽症 PA患者から得たリンパ球を用い
酵素反応をおこない、反応液の UPLC-MS/MS による分析でのクロマトグラム 
(それぞれ 1例ずつ) を Fig. 19に示した。また、健常人 29名と PA患者 23名
(Patient A-W) の PCC活性測定結果を Table 4 に示した。 
健常人のリンパ球を用いた酵素反応では、生成物であるメチルマロニル-CoA
のクロマトグラムピークが確認でき、メチルマロニル-CoA生成量 (平均値 ± 
標準偏差) は 312.2 ± 68.7 pmol/30 min/5 x 105 cells だった (Fig. 19A, Table 
4) 。軽症患者 21名 (Patient A-U) はメチルマロニル-CoAが 3.1-71.8 pmol/30 
min/1 x 106 cells 生成し (Fig. 19B, Table 4) 、重症患者 2名 (Patient V, W) は全
て検出限界以下であった (Fig. 19C, Table 4) 。遺伝子変異が判明している患者




































Fig. 19  PCC 反応後のクロマトグラム 







































1. MMA患者の MCM 活性測定 
 
MMA患者のMCM 活性値は、健常人でのサクシニル-CoA生成量に対する患
者での生成量の割合とした (Table 3) 。UPLC-MS/MS でのサクシニル-CoAの
検出限界値から算出した MCM 活性値の測定限界値は 0.3%である。MMA患者
13名のうち、臨床症状から軽症と診断された 4名 (無症状, Patient A-D) は酵素
反応後の反応液中にサクシニル-CoAの生成が確認でき、MCM 活性は 1%以上
となった。一方、重症患者 9名(Patient E-M)では酵素反応後の反応液の分析











2. PA患者の PCC活性測定 
 
MCM と同様に、健常人でのメチルマロニル-CoA生成量に対する PA患者で
の生成量の割合から PCC 活性値を算出した (Table 4) 。UPLC-MS/MS でのメチ
ルマロニル-CoAの検出限界値から算出した PCC 活性の検出限界値は 0.4%であ
る。臨床症状から軽症 (無症状) であった PA患者 21名 (Patient A-U) は、PCC





PCC は、PCCA遺伝子でコードされる 6つの αサブユニットと、PCCB遺伝






CoAを生成させる 33)。PCCAと PCCBどちらか一方に変異が起こることで PCC
活性が低下するといわれている 34, 35)。本研究で確認された遺伝子変異では、
R77W、c. 923 dup T、W559Lは PCCA変異で、それ以外は PCCB変異である。 
無症状の軽症患者では、Y435C (c. T1304C) となる特定の変異が見られた。
Y435C は PCCB遺伝子の 13番目のエクソン上の変異である 36)。Y435C のホモ
接合体を有する PA 患者 (Patients A-E) の PCC 活性は 5%前後で、過去に報告
された同じ変異を持つ 3名の PA患者の PCC 活性値 (6.9-7.5%)36) とほぼ一致し
ていた。 Y435C ヘテロ接合体を有する患者 (Patients F-L) の PCC 活性は 1-


























本研究では、リンパ球中の MCM または PCC を利用した酵素反応を行い、そ
れぞれの生成物であるサクシニル-CoAまたはメチルマロニル-CoA を UPLC-
MS/MS で定量するMCM および PCC の代謝酵素活性測定法を確立した。 




CoAを 0.02 μM まで定量することができた。0.05, 0.5, 5 μM のサクシニル-CoA
及びメチルマロニル-CoAを定量したときの各定量値の再現性を検討した。各











 本研究で確立した代謝酵素活性測定法を利用して MMA患者 13名および PA
患者 23名の酵素活性を測定したところ、軽症患者 (MMA患者 4名, PA患者 21
名) のMCM 活性または PCC 活性は 1%以上であった。一方、重症患者 (MMA
患者 9名, PA患者 2 名) はいずれの患者も生成物が検出されず、活性値は検出
限界以下となった。本研究で確立したMCM および PCC 活性測定法は重症度の
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